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■ 8267 Gastrointestinal Verification Panel 

USO PRETENDIDO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Gastrointestinal Verification Panel deve ser usado como um material de controle positivo e negativo, 
não viável e externo para avaliar o desempenho dos procedimentos do teste de amplificação de ácido 
nucleico (NAAT) que detectam os analitos na Tabela 1. Este produto não possui valores qualitativos ou 
quantitativos atribuídos. Ele não é automatizado e não deve ser usado para triagem, monitoramento 
ou diagnóstico. Este produto não se destina a nenhuma população de pacientes ou tipo de amostra 
específicos.

RESUMO E PRINCÍPIOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Gastrointestinal Verification Panel pode ser usado para monitorar o processo de extração, 
amplificação e detecção de ensaios de teste molecular que incluem os analitos na Tabela 1. O uso de 
rotina de controles de qualidade monitora a variação do teste, o desempenho do kit de teste lote a lote, 
o desempenho do operador e ainda ajuda na identificação de erros aleatórios ou sistêmicos.

COMPOSIÇÃO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Gastrointestinal Verification Panel consiste em 8 pellets liofilizados e embalados individualmente: 
dois pellets do controle positivo 1, dois pellets do controle positivo 2, dois pellets do controle positivo 3 
e dois pellets do controle negativo. Os analitos da Tabela 1 foram inativados com uso de tratamentos 
térmicos.

O Gastrointestinal Verification Panel é liofilizado em uma matriz compatível com PCR. Os organismos 
são preparados em uma solução tamponada com materiais de origem vegetal e animal, conservantes 
e estabilizadores. A solução é liofilizada em um pellet pronto para o uso. 

Tabela 1: Conteúdo do Gastrointestinal Verification Panel

Analitos*
Controle positivo 1 

Escherichia coli (STEC)

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium

Yersinia enterocolitica

Norovirus GII Surrogate

Controle positivo 2

Cryptosporidium parvum

Vibrio parahaemolyticus

Campylobacter jejuni

Controle positivo 3

Shigella sonnei

Vibrio cholerae

Norovirus GI Surrogate

Giardia lamblia

Controle negativo

Matriz negativa de relevância para o paciente**

*Todos os analitos são adicionados a uma concentração-alvo de 10⁴ a 10⁶ cópias por pellet. Estas concentrações são de entrada 

e não representam as concentrações recuperáveis ou de valores esperados.

**Lactobacillus acidophilus é adicionado como um componente da matriz negativa correspondente ao paciente e não se destina 

à detecção positiva.
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ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Apenas para diagnóstico in vitro.
•	 Apenas para uso profissional. Deve ser utilizado por pessoal treinado no uso do ensaio.
•	 Os pellets liofilizados inativos destinam-se apenas ao uso único. Se hidratados, não congele para reuso. Se 

reutilizados, os pellets liofilizados inativados podem não funcionar como esperado, incluindo, entre outros, degradação 
ou diluição excessiva do material gerando resultados falso negativos, contaminação que pode gerar resultados falso 
positivos ou detecção positiva de organismos fora do swab, bem como contaminação ambiental.

•	 Não abra a bolsa de alumínio até que ela esteja pronta para uso.
•	 Embora este produto tenha sido inativado, não há teste conhecido ou método de inativação que possa garantir que 

este produto não transmitirá infecção. Este produto deve ser tratado como risco biológico potencial e manuseado 
conforme as precauções laboratoriais universais. Use equipamento de proteção individual adequado. Não pipete 
com a boca. Não fume, coma ou beba em áreas em que haja manuseio de amostras. Desinfete quaisquer respingos 
e descarte todos os materiais conforme os regulamentos nacionais e locais.

•	 Consulte a Ficha de Dados de Segurança (Safety Data Sheet, SDS) para obter informações mais detalhadas. A SDS 
pode ser encontrada no site da Microbiologics, www.microbiologics.com, ou ao entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente pelo e-mail info@microbiologics.com.

•	 Este produto não contém nenhuma substância perigosa listada na norma 1272/2008/EC.
•	 Comunique qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo à Microbiologics e às autoridades 

regulatórias locais em que o usuário e/ou o paciente estiver estabelecido.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Armazene o Gastrointestinal Verification Panel entre 2 °C e 25 °C na embalagem original até a data 
de vencimento indicada. Depois de abrir a bolsa de alumínio, reidrate o material imediatamente. 
A estabilidade em uso do pellet reidratado à temperatura ambiente (25 °C) é de 48 horas.

O Gastrointestinal Verification Panel não deve ser usado se:
•	 Armazenado de forma inadequada
•	 Houver evidência de exposição excessiva ao calor ou umidade
•	 A data de validade estiver vencida
•	 A embalagem estiver danificada

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Ensaio para detecção, incluindo instrumentação e consumíveis necessários
•	 Item nº. HE0082HF - Fluido de Hidratação GI da Microbiologics
•	 Pipetadores que podem fornecer volumes de 0,5 a 1.000 µL (se aplicável)
•	 Pontas de pipeta com barreira de aerossol sem nuclease (se aplicável)

INSTRUÇÕES DE USO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1.	Leia a bula, as instruções de uso ou o protocolo de laboratório do ensaio aplicável. Algumas instrumentações 

e ensaios contêm configurações especiais de controle de qualidade (QC). Nesses casos, pode ser necessário utilizar 
a configuração especial ao usar QC sets and panels.

2.	Rasgue a bolsa na marcação. Remova o frasco da bolsa e certifique-se de que o pellet esteja no fundo do frasco antes 
de abrir. 

3.	Coloque um pellet em um frasco de Fluido de Hidratação GI (item nº. HE0082HF da Microbiologics).
4.	Tampe novamente o frasco e agite em vórtice por 10 segundos em velocidade máxima para misturar, ou até que 

o pellet esteja completamente dissolvido.
5.	Se a centrífuga não estiver disponível, tampe o frasco em uma superfície rígida para coletar o material do fundo do 

recipiente.
	 a. Alternativamente, centrifugue brevemente para coletar quaisquer gotículas que estejam aderidas à tampa ou às 

paredes superiores do tubo.
6.	Processe usando o volume ou método de transferência apropriado, seguindo as instruções de uso do ensaio.

NOTAS TÉCNICAS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O fluido de reidratação correspondente para o 8267 Gastrointestinal Verification Panel pode ser adquirido em 
Microbiologics.com, item nº. HE0082HF Fluido de Hidratação GI.
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LIMITAÇÕES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•	 Este produto é um controle de DNA e não se destina a controlar o processo de transcrição reversa.
•	 E.coli é usado como o micro-organismo hospedeiro para o Norovirus GII no controle positivo 1 e Norovirus GI no 

controle positivo 3, podendo ser ocasionalmente detectado como alvo.
•	 Não existem fatores extrínsecos conhecidos ou substâncias interferentes específicas para este produto. Consulte as 

instruções de uso do ensaio para conhecer os fatores extrínsecos ou substâncias interferentes.
•	 Este produto é um material de controle não submetido a ensaio. Ele talvez não seja apropriado para uso com todos os 

kits e procedimentos, já que nem todos os instrumentos e ensaios são compatíveis com controles multialvo. O cliente 
é responsável por verificar o desempenho deste produto com a instrumentação e o(s) ensaio(s) escolhido(s). Como 
fabricante terceirizado de controles, a Microbiologics fornece controles de qualidade que proporcionam uma avaliação 
de desempenho independente e imparcial de qualquer instrumento ou método. Embora não se pretenda substituir os 
materiais de controle disponibilizados pelo fornecedor do ensaio/instrumento, materiais de controle externos devem ser 
considerados.

•	 As concentrações-alvo de cada analito são específicas do método e procedimentos do ensaio da Microbiologics. Estes 
organismos estão intactos e inviáveis e podem ser usados com qualquer ensaio ou teste de PCR. A Microbiologics 
garante que cada ácido nucleico esteja presente e possa ser amplificado, mas não garante concentrações específicas 
de analito. Cada laboratório deve estabelecer o próprio intervalo de valores aceitáveis em seu sistema de ensaio por 
programa/procedimento de qualidade interno. A reatividade do ácido nucleico, que pode variar ao longo do tempo, 
depende da instrumentação, do método de ensaio, dos procedimentos, da calibração ou do técnico do laboratório. Os 
controles moleculares da Microbiologics não são calibradores e não devem ser usados para calibração de ensaio ou 
como material de referência absoluta.

ESTADO MICROBIOLÓGICO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Este produto foi preparado por meio de métodos adequados de inativação. Embora o produto tenha sido testado para 
inocuidade, são recomendadas precauções laboratoriais universais, e o material deve ser tratado como se fosse uma 
amostra viável.
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AVISO AOS COMPRADORES ——————————
A compra deste produto permite que o comprador o utilize para pesquisa e controle de qualidade. Nenhuma patente geral 
ou outra licença de qualquer tipo além desse direito específico de uso de compra é concedida por meio desta aquisição. 
Nenhum outro direito é concedido expressamente, por implicação ou por preclusão, a quaisquer outras patentes. Além 
disso, nenhum direito de revenda é conferido com a compra deste produto. 

O logotipo da Microbiologics é uma marca registrada da Microbiologics, Inc.

SITE ——————————
Visite nosso site, www.microbiologics.com, para obter informações técnicas atualizadas e disponibilidade de produtos.

 LISTA DE SÍMBOLOS

Representante autorizado na Comunidade 
Europeia/União Europeia Risco para a saúde

Código de lote (lote) Dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro

Riscos biológicos HCONTROL Controle positivo elevado

CAL A Calibrador A LCONTROL Controle positivo baixo

CAL B Calibrador B Fabricante

Número do catálogo Controle negativo

Cuidado Controle positivo

Marcação CE Quantidade

Consulte as instruções de uso ou as 
instruções de uso eletrônicas Número de telefone

Contém o suficiente para <n> testes Limite de temperatura

Não reutilizar Usar até

Não utilize se a embalagem estiver danificada 
e consulte as instruções de uso

Consulte os rótulos dos produtos para saber mais sobre quais símbolos são aplicáveis.
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Atendimento ao Cliente
Tel: +1.320.253.7400
Ligação gratuita nos EUA: +1.800.599.2847
E-mail: info@microbiologics.com

ASSISTÊNCIA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 EUA
www.microbiologics.com

Cópias extras da bula deste produto podem ser obtidas no site www.microbiologics.com ou por e-mail info@microbiologics.com.

Suporte Técnico
Tel: +1.320.229.7045
Ligação gratuita nos EUA: +1.866.286.6691
E-mail: techsupport@microbiologics.com
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INSTRUÇÕES ILUSTRADAS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cada kit consiste em 8 pellets liofilizados e embalados individualmente: dois pellets do controle positivo 1, dois pellets do 
controle positivo 2, dois pellets do controle positivo 3 e dois pellets do controle negativo.

QC SETS AND PANELS

1 2

4

7

3

5 6

Leia a bula, as instruções de uso ou 
o protocolo de laboratório do ensaio 
aplicável. Algumas instrumentações 
e ensaios contêm configurações 
especiais de controle de qualidade 
(QC). Nesses casos, pode ser 
necessário utilizar a configuração 
especial ao usar QC sets and panels. 

Rasgue a bolsa na marcação. 
Remova o frasco da bolsa e 
certifique-se de que o pellet esteja 
no fundo do frasco antes de abri-lo. 

Observação: as diluições 
podem ser realizadas e usadas 
imediatamente. Não é 
recomendado o armazenamento 
de material diluído para uso 
posterior. 

Se a centrífuga não estiver disponível, tampe o frasco em uma 
superfície rígida para coletar o material do fundo do recipiente. 
Alternativamente, centrifugue brevemente para coletar quaisquer 
gotículas que estejam grudadas na tampa ou nas paredes superiores 
do tubo. 

Tampe novamente o frasco 
e agite em vórtice por 10 
segundos em velocidade máxima 
para misturar, ou até que o pellet 
esteja completamente dissolvido. 

Coloque um pellet em um frasco de Fluido 
de Hidratação GI (item nº. HE0082HF da 
Microbiologics). 

Processe usando o volume 
ou método de transferência 
apropriado, seguindo as 
instruções de uso do ensaio. 
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HISTÓRICO DE REVISÃO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 

Histórico de publicação

Revisão Data Descrição da alteração

A 2025-11 Versão inicial 


